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INTRODUCTION 


Standard  propellant  densities  are  established  by  determining  the  weight  of 
propellant  occupying  a  known  volume-  Thus,  two  quantities  must  be  known  to 
determine  density:  weight  and  volume.  Sample  weight  is  relatively  easy  to  mea¬ 
sure,  but  the  volume  of  the  sample  can  pose  significant  problems  depending  on  the 
sample's  geometric  and/or  physical  form.  One  example  of  this  problem  is  evident 
in  the  case  of  granular  propellant  where  the  question  arises:  should  the  inter¬ 
stitial  volume  be  a  part  of  the  unit  volume  in  the  density  expression? 

Bulk  or  apparent  density  is  defined  as  weight  per  unit  of  "outside  volume" 
(including  intergranular  voids).  Volume  of  a  granular  solid  can  be  determined  by 
measuring  the  volume  of  liquid  displaced  by  it,  assuming  that  the  liquid  occupies 
all  the  interstices.  This  method  is  well  documented  and  is  commonly  used  to 
determine  volumes,  and  thereby  densitites,  of  a  myriad  of  particulate  solids. 
Choice  of  the  displacement  liquid  has  two  practical  restraints:  (1)  it  must  not 
dissolve  the  solid  and  (2)  it  must  have  a  lower  density  than  the  solid.  In 
actual  practice,  however,  occluded  air  caused  by  excessive  interfacial  surface 
tension  (between  the  liquid  and  solid  being  tested)  can  lead  to  erroneously  high 
volume  readings  and  correspondingly  low  densitites. 

Porous  solids  with  fibrous  surface  texture  are  especially  prone  to  occlusion 
of  air  (bubbles),  during  density  determinations.  This  phenomenon  is  precisely 
the  crux  in  the  unsuccessful  programs  for  the  development  of  a  reproducible  bulk 
density  test  for  M204  (60— mm)  and  M205  (81— mm)  mortar  propellant  increment  con¬ 
tainers  (combustible  cartridge  cases). 

This  report  indicates  the  inaccuracy  and  lack  of  precision  in  density  deter¬ 
minations  by  conventional  methods  and  introduces  relatively  new  technology  where¬ 
by  porosity  (void  volume)  is  measured  with  accuracy  far  in  excess  of  available 
density  methods  in  such  a  manner  that  apparent  (bulk)  and  true  (skeletal,  fiber) 
densities,  pore  size  distribution  with  respect  to  to  volume,  and  differential  and 
integral  surface  areas  can  be  calculated. 


DENSITY 


The  need  for  an  accurate,  reproducible  test  method  for  density  of  M204/M205 
propellant  increment  containers  was  recognized  early  in  the  development  programs* 
The  nominal"  density  of  1.0,  established  by  initial  design  research,  indicated 
significant  porosity  (void  volume)  because  all  of  the  raw  materials  have  a  dens¬ 
ity  higher  than  1.0.  The  composite  density  calculation  is  given  in  table  1. 

The  density  determination  procedure  recommended  by  Illinois  Industrial  and 
Technical  Research  Institute  (1ITRI)  to  Eldon  Fiber  Manufacturing  Company  (EFMC) , 
the  initial  producer  of  combustible  cartridge  cases,  was  based  on  the  Technical 
Association  for  Paper  and  Pulp  Industry  (TAPPI)  method  RC-256  (now  called  UM-18) 
(ref  1).  The  TAPPI  method  involved  mercury  displacement  in  a  pycnometer  which 
presented  a  problem  for  samples  with  the  size  and  shape  of  the  M205  propellant 
increment  containers.  The  recommended  method  required  modification  of  an  analyt- 
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ical  balance  whereby  the  buoyant  force  of  the  submerged  sample  (upward  force 
equivalent  to  the  weight  of  mercury  displaced)  was  measured.  Reweighing  the 
sample  after  immersion  in  mercury  indicated  no  mercury  had  been  absorbed.  Unsuc¬ 
cessful  efforts  to  simulate  this  technique  encountered  problems  maintaining  hori¬ 
zontal  sample  stability  and  duplicating  the  sensitivity  (±  0.002)  reported  by 
IITRI. 

This  approach  was  abandoned  in  favor  of  using  more  traditional  mercury  dis¬ 
placement  equipment  and  taking  smaller  "spot"  samples. 

The  most  useful  instrument  found  was  Amsler  densitometer  no.  9/601  (figs.  1 
through  3)  which  measures  sample  volume  by  mercury  displacement  on  a  calibrated, 
advancing,  precision-machined  screw.  Although  visibility  of  the  sample  during 
the  determination  was  impossible,  the  occlusion  of  air  (as  bubbles)  was  apparent 
from  inspection  of  the  density  data.  Initially  three  "spot  samples"  were  cut 
from  each  of  14  different  M205  propellant  increment  containers  (from  four  differ¬ 
ent  lots)  and  were  weighed  on  an  analytical  balance.  The  samples  were  placed  in 
the  densitometer  for  volume  determination.  This  data,  given  in  table  2,  indi¬ 
cated  poor  precision  between  containers  from  the  same  lot  and  samples  from  the 
same  container;  hence,  no  conclusions  could  be  drawn  about  production  uniformity 
with  respect  to  density. 

Further  density  development  work  was  restricted  to  M205  containers  produced 
by  EFMC  pulp  molding  process  to  minimize  entrapment  of  air  at  the  sample’s  sur¬ 
face  (a  major  problem  encountered  with  paper  molding  process  samples  which  have 
"fuzzy  surfaces").  In  this  series  of  analyses,  only  three  M205  propellant  incre¬ 
ment  containers  were  used.  After  each  container  was  cut  along  the  seam,  circles 
of  approximately  1/2  in.  diameter  were  cut  from  each  of  the  halves  with  a  cork 
borer.  Six  circular  samples  were  cut  from  each  container  and  were  weighed  on  an 
analytical  balance.  A  minimum  of  six  volume  determinations  (principal  source  of 
error)  were  made  for  each  "spot"  sample  to  ascertain  the  precision  and  accuracy 
of  this  method.  These  data,  tabulated  and  summarized  in  table  3,  indicate  sensi¬ 
tivity  at  least  on  an  order  of  magnitude  lower  than  that  claimed  by  IITRI. 


POROSITY 


Porosity  is  defined  as  the  quantity  of  void  spaces  within  a  solid.  Several 
methods  of  porosity  measurement  are  proposed  in  the  literature.  One  method  which 
dealt  with  a  comparison  of  bulk  and  true  densities  (equation  1)  was  not  appli¬ 
cable  in  this  study  since  a  reproducible  density  test  could  not  be  developed. 


e  =  porosity  (1) 

Pg  =  bulk  density 

P^  =  true  density 
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Another  method  which  pressurizes  mercury  into  the  pores  of  the  sample  mea¬ 
sures  both  the  diameter  and  volume  of  the  pores.  It  is  generally  known  that  in 
any  system  consisting  of  a  porous  solid  and  non-wetting  liquid,  there  is  a  repul¬ 
sion  of  the  liquid  from  the  surface  of  the  solid.  In  1921,  E.  W.  Washburn  (ref 
2)  proposed  a  method  for  measuring  the  pressure  required  to  force  mercury  into 
the  pores  of  an  evacuated  porous  material,  and  related  this  pressure  to  the 
radius  of  the  pores  thus  penetrated  (equation  2) : 

p  _  2  Y  cos  9 
r 

P  =  pressure  (2) 

Y  =  surface  tension  of  the  liquid 

9  =  contact  angle  (solid/liquid) 

r  =  radius  of  smallest  pore  penetrated  at  pressure,  P 

In  the  Washburn  procedure,  a  dry  granular  solid  was  weighed,  placed  in  a 
steel  pressure  bomb,  and  evacuated  to  remove  adsorbed  gases.  The  bomb  was  then 
filled  with  mercury,  and  a  series  of  pressure  and  volume  measurements  were  made 
as  the  pressure  was  increased  stepwise.  Any  decrease  in  volume  (Av)  accompanying 
a  pressure  increase  (Ap)  is  due  to  penetration  of  pores  of  effective  radii 
between  r  and  r  -A  r 

A  r  _  -2  Y  cos  9 

A  p  2  (3) 

,  P 

Thus,  if  various  pore  sizes  are  present,  the  volume  fraction  of  total  poros¬ 
ity  consisting  of  pores  between  any  two  stated  diameters  can  be  determined.  A 
blank  experiment  without  porous  material  was  suggested  to  determine  the  correc¬ 
tion  for  compressibility  of  mercury  and  expansion  of  the  bomb  under  pressure. 

Further  improvements  reported  by  Winslow  and  Shapiro  (ref  3)  led  to  con¬ 
struction  of  the  prototype  porosimeter  shown  in  figure  4.  This  instrument  ex¬ 
tended  the  range  of  pore  size  determination  by  including  pores  much  less  than  1 
micron  diameter  as  well  as  many  microns  in  diameter. 

Pore  analysis  on  the  prototype  porosimeter  typically  followed  this  pro¬ 
cedure  : 


1.  A  sample  of  suitable  size  [total  contained  pore  volume  within  the 
calibrated  limits  of  the  penetrometer  tube  (E)]  was  placed  within  the  ground  gLass* 
joint  (G). 


2.  The  assembled  penetrometer  (E  and  G)  was  placed  within  a  filling 
device  which  was  then  evacuated. 

3.  Mercury  was  introduced  to  fill  the  penetrometer  while  it  was  still 
under  vacuum. 


4.  Admission  of  atmospheric  pressure  caused  the  penetrometer  to  fill, 
immersing  the  sample  without  exposure  to  air. 
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5.  The  filled  penetrometer  was  then  transferred  from  the  filling  device 
to  the  porosimeter  (fig.  4), 

6.  Pressure  was  applied  in  a  stepwise  manner  up  to  about  600  psi.  At 
each  selected  pressure  level,  the  mercury  level  was  read  on  the  calibrated  pene¬ 
trometer  stem.  The  volume  of  pores  in  a  given  size  interval  would  be  the  differ¬ 
ence  from  the  previous  reading. 

No  corrections  for  distortion  were  required  since  the  penetrometer  was  sub¬ 
jected  internally  and  externally  to  the  same  pressure.  The  entire  procedure 
required  about  20  minutes. 

Penetrometer  design  allows  for  weighing  of  the  filled  assembly  on  an  analyt¬ 
ical  balance.  This  data,  in  conjunction  with  sample  and  empty  penetrometer 
weight,  provides  a  basis  for  calculation  of  apparent  density.  Calculation  of 
pore  volumes  not  in  the  range  of  the  instrument  (>  10  microns,  <  0.3  micron)  is 
also  possible  if  real  and  apparent  densities  are  known. 

In  their  paper,  Winslow  and  Shapiro  (ref  3)  also  discussed  preparation  of  a 
reference  standard.  This  standard  was  a  block  of  nickel  0.948  cm  long,  0.838  cm 
wide  and  0.588  cm  high.  The  block  was  drilled  70  times  (top  to  bottom)  with  U.S. 
standard  drill  no.  76  (508  H  dia).  These  "pores"  varied  from  the  diameter  of  the 
drill  and  from  true  cylindrical  shape  only  within  the  limits  of  accuracy  and 
perfection  of  the  drilling.  The  actual  pore  diameter  was  approximated  in  two 
ways : 


First,  microscopic  measurement  of  the  pore  mouths  indicated  a  variance  of 
511H  to  618^  on  the  "drill-in"  side  (average  =  534 HO  and  509  M-  to  753 p  on  the 
"drill-out"  side  (average  545H-).  From  both  sides  the  pores  appeared  cylindrical 
except  for  shallow  skin  fractures  where  the  drill  emerged  from  the  metal. 

A  second  approximation  of  the  true  pore  diameter  was  calculated  from  the 
weight  and  external  dimensions  of  the  drilled  block  and  the  real  density  of 
nickel.  Assuming  that  the  length  of  each  pore  was  0.588  cm,  the  calculated  pore 
diameter  is  561H-*  Thus,  an  average  "pore"  diameter  of  550p  can  be  concluded  on 
the  basis  of  these  approximations.  Mercury  intrusion  data  are  compared  with  the 
aforementioned  approximations  in  table  4. 

Originally,  cylindrically  shaped  pores  were  assumed  in  calculation  of  sur¬ 
face  areas  from  mercury  intrusion  porosimetry  data.  However,  current  theories 
allow  these  calculations  directly  from  porosimeter  pressure/volume  curves  without 
assuming  any  particular  pore  geometry  (ref  4).  Areas  thus  calculated  compare 
favorably  with  those  measured  by  BET  nitrogen  desorption  (table  5). 

The  proposed  equation  for  surface  area  is  given  (equation  4): 


A 


-1 


V  max 


m 


cos  B  y 


PdV 


where:  A  =  area  per  gram  sample 

m  =  mass  of  sample  used  in  porosimeter 


(4) 
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0  =  contact  angle 

=  surface  tension  porosimeter  liquid 

V  max  =  apparent  total  pore  volume 

P  =  measured  porosimeter  pressure 
dV  =  incremental  volume  instrusions 

If  the  porosimeter  measurements  have  been  made  with  mercury  at  25°C,  YL  = 
480  dynes/cm  and  0  is  assumed  to  be  130°,  the  equation  becomes 

A  0.02253  f  V 

A  = - J  max  PdV  (5) 

mo 

The  only  assumptions  which  were  made  in  this  derivation  were  those  which 
applied  to  mercury  intrusion  porosimetry:  mercury  does  not  wet  the  sample, 

porosimeter  pressures  are  high  enough  for  mercury  to  penetrate  the  smallest 
pores,  and  no  "ink-bottle"  pores  (where  the  opening  is  smaller  than  the  largest 
inside  diameter)  are  present. 

Three  M205  (81-mm  mortar)  propellant  increment  containers  were  sent  to 
American  Instrument  Company  (AMINCO)  on  4  December  1979  to  ascertain  any  measur¬ 
able  differences  in  pore  structure  which  could  serve  as  a  basis  for  development 
of  a  suitable  bulk  density  test.  One  of  the  samples  sent  was  made  by  EFMC  via  a 
pulp  molding  process;  the  other  two  represented  the  "range  of  production"  (hard 
and  soft)  by  Lory  Industries1  paper  molding  process.  These  samples  had  pre¬ 
viously  been  tested  at  ARRADCOM  for  hardness  (Shore  "A"  Durometer)  and  compres¬ 
sion  (MIL-C-48882B  with  Amendment  2).  These  values  along  with  the  total  porosify 
measured  at  60,000  psi  by  AMINCO  are  given  in  table  8. 

The  porosimetry  results  reported  by  AMINCO  on  14  January  1980  included 
porosity  and  density  determination  data  sheets  (summarized  in  table  7)  and  a  pore 
size  distribution  curve  for  each  sample  (appendix  A).  The  Lory  "hard"  sample  was 
rerun  because  the  lower  porosity  required  a  larger  sample.  Aside  from  the  much 
lower  porosity  measured  in  the  "hard"  sample,  both  samples  from  Lory  Industries 
exhibited  a  broader  distribution  of  pore  diameters  than  the  EFMC  sample.  The 
density  reported  in  table  7  refers  to  a  true  (fiber)  density  excluding  pore 
volume.  These  absolute  densities  are  roughly  equivalent  (1.82,  1.77,  1.79 

g/cmJ),  as  expected,  since  the  compositions  are  chemically  identical. 

A  porosity  analysis  of  another  EFMC  propellant  increment  container  was  pro¬ 
vided  by  Porous  Materials  Inc.  (PMI)  in  September  1980  (table  8). 

This  initial  analysis  by  PMI  was  followed  up  by  a  visit  to  their  facility  by 
ARRADCOM  personnel  in  November  1980.  At  that  time,  eleven  automated  porosity 
determinations  (by  mercury  intrusion)  on  nine  mortar  propellant  increment  con¬ 
tainers  were  observed.  Each  container  had  previously  been  tested  for  strength 
(compression)  and  permeability  ("back  pressure"  when  subjected  to  5  psig  internal 
air  pressure).  These  data  are  compared  to  the  measured  porosity  in  table  9. 
Three  of  the  samples  were  M204  containers  and  six  were  M205  containers.  Three  of 
the  M205  containers  were  made  by  EFMC  and  the  other  M205fs  were  Lory  products. 
One  of  the  EFMC  containers  was  cut  up  and  samples  for  porosity  were  taken  from 
the  top,  bottom,  and  ends  to  determine  homogeneity.  From  the  data  it  appears 
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that  strength  (as  measured  by  compression)  is  inversely  proportional  to  porosity. 
The  relationship  between  porosity  and  permeability,  however,  is  not  quite  so 
obvious  since  only  the  Lory  hard  M204  (80A002-003)  had  an  unusually  high  "back 
pressure.  Lack  of  precision  between  samples  from  the  same  EFMC  container  indi¬ 
cate  a  surprising  lack  of  homogeneity  within  the  sample  analyzed. 


In  November  1980,  Quantachrome,  another  supplier  of  porosimeters 
an  analysis  of  samples  of  Lory's  "kidney-cut”  NC  paper  and  of  a  molded 
container.  Results  of  this  analysis  are  given  below: 


,  provided 
M204  half- 


Sample 
weight  (g) 


"Kidney-cut" 

paper 

0.2988 

"Kidney-cut" 

paper 

0.1246 

Molded  M2 04 

half -containers 

0.3212 

Maximum 
pressure  (psi) 

Measured 

porosity 

(cnr/g) 

Surface 

area 

(m2/g) 

15 

1.422 

300 

1.966 

2.5 

300 

0.592 

.  These  results  indicate  that  the  porosity  of  the  molded  container  is  approx- 
imately  one-third  the  porosity  of  the  paper  stock  used.  This  finding  is  logical 
since  the  stock  paper  thickness  (0.045  in.  to  0.055  in.)  is  about  three  times 
that  of  the  molded  container  (0.014  in.  to  0.022  in.).  The  paper  sample  had  to 
be  run  twice  because  its  porosity  exceeded  the  capacity  of  the  penetrometer  stem 
tor  the  sample  size  used.  Data  interpretations  offered  by  Quantachrome  main¬ 
tained  that  porosity  measurement  at  60,000  psi  was  unnecessary  because  most  of 
tie  pores  were  intruded  at  300  psi  (indicating  pore  diameters  >  0.6  microns). 

The  only  other  known  supplier  of  mercury  intrusion  porosimeters,  Micromeri- 
tics  Instrument  Corporation,  was  contacted  regarding  an  analysis  of  an  M205  con¬ 
tainer  made  by  EFMC.  Results  showed  that  the  measured  porosity  (0.456  cnr/g)  was 
in  close  agreement  with  values  determined  by  the  other  porosimeter  suppliers  for 
similar  EFMC  samples.  A  pore-size  distribution  curve  and  a  density  determination 
sheet  are  included  in  appendix  B. 


Names  and  addresses  of  all  U.S.  porosimeter  suppliers  are  listed  in  appendix 


EFMC  and  Lory  "hard"  M205  propellant  increment  containers  were  analyzed  by 
Energetics  Materials  Division,  LCWSL,  ARRADC0M,  for  BET  surface  area.  The 
results  were: 

BET  surface  area  (m2/g) 

EFMC  1.169 

Lory  "hard"  1.478 


The  values  are  in  agreement  with  values  calculated  from  mercury  intrusion 
porosimetry  data  (equation  5). 
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CONCLUSIONS 


An  accurate  and  reproducible  density  test  for  the  M204  and  M205  propellant 
increment  containers  was  not  developed.  However,  measurement  of  porosity  by 
mercury  intrusion  porosimetry  can  suffice  as  an  alternate,  perhaps  superior, 
production  control  parameter.  Additional  analyses  will  be  required  to  provide  a 

sufficient  data  base  for  production  specification.  It  is  known  that  Lory  Indus¬ 
tries  hard  containers  burn  slower  and  less  completely  than  EFMC  or  Lory  "soft” 
containers;  therefore,  the  data  may  indicate  that  the  burning  rate  is  directly 
proportional  to  porosity  for  a  given  container  composition.  Although  maximum 
burning  rate  is  desirous,  porosity  must  be  compromised  with  physical  strength 
since  a  very  porous  container  (for  example,  Lory  "soft")  fails  sequential  rough 
andling  tests  (TOP  4-2-602).  From  the  data  in  tables  6  and  9  it  can  be  con¬ 
cluded  that  strength  is  inversely  proportional  to  porosity  for  a  given  container 
composition.  Therefore,  optimum  porosity  can  only  be  established  with  respect  to 
both  burning  rate  and  physical  strength. 


RECOMMENDATIONS 


1.  A  program  should  be  conducted  to  determine  the  optimum  porosity  of  M204 
and  M205  propellant  increment  containers  with  respect  to: 

a.  buring  rate  and/or  gun  performance 

b.  strength. 

2.  Porosity ,  as  measured  by  mercury  intrusion  porosimetry,  should  be  insti¬ 
tuted  as  a  production  specification  in  lieu  of  "nominal  density"  for  M204  and 
M205  propellant  increment  containers. 

3.  Application  of  porosimetry  to  other  combustible  case  designs  should  be 
explored. 


4.  Efficacy  of  a  computer  prediction  of  burning  rate  and  gyn  performance  of 
combustible  cartridge  cases,  based  on  incremental  porosimetry  date,  should  be 
determined. 
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Table  1. 


Composite  density  calculation 


^Density 

Weight 

(g/ cmJ) 

(cmJ/g) 

Fraction 

Product 

Nitrocellulose  (NC) 

1.66 

0.6024 

0.78 

0.469879 

Diphenylamine  (DPA) 

1.159 

0.8628 

0.01 

0.008628 

Resin  (polyviny lactate) 

1.19 

0.8403 

0.07 

0.058823 

Kraft  fibers  (cellulose) 

1.58 

0.6329 

0.0375 

0.023734 

Acrylic  fibers 

(polyacrylonitrile) 

1.175 

0.8511 

0.0375 

0.031914 

Polyester  fibers 
(PE  terephthalate) 

1.39 

0.7194 

0.065 

0.046762 

1.0000 

0.639740 

Composite  density  =  Q  = 

1.5631  g/cm^. 

Table  2.  M205  (81-mm  mortar)  propellant  increment  container  densities  measured  by  mercury  displacement 
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Method:  Mercury  displacement  with  the  Amsler  9/601  instrument. 


Table  4,  Comparison  of  porosimetry  reference  standard  porosities 
(calculated  and  measured) 


Calculated 

Measured 

3 

Volumes  (cm  ) 

Apparent 

0.554 

0.551 

Pore 

0.108 

0. 105a 

0 . 104b 

Real 

0.446 

0.446a 

0. 447b 

o 

Densities  (g/cm  ) 

Apparent 

7.16 

7.20 

Real 

8.90 

8.88 

a  First  determination 


b 


Second  determination 


Table  5.  Comparison  of  surface  areas  calculated  from  mercury  intrusion 


data  with  BET  measurements 

Calculated  area 

Sample  (in  /g) 

BET  measured  area 
(m2/g) 

Aluminum  dust  1.35 

1.25 

Anatase  (TiC^)  15.1 

10.3 

Boron  nitride  19.6 

20.0 

Calcium  cyanamide  2.75 

3.17 

Spheron  -6  (carbon  black)  107.8 

110.0 

Sterling  FT  (carbon)  15.7 

12.3 

Powdered  copper  0.34 

0.49 

Fluorospan  2.48 

2.12 

Fly  ash  2.34 

2.06 

Borosilicate  alkaliglass  (porous)  11.0 

7.9 

Hydroxy lapatite  55 . 2 

55.0 

Iron  oxide  14.3 

13.3 

Powdered  iron  0.20 

0.30 

Silver  iodide  0.48 

0.53 

Powdered  tungsten  0.11 

0.10 

Tungsten  carbide  0.11 

0.14 

Vanadium  oxide  catalyst  0.40 

0.40 

Zinc  dust  0.34 

0.32 

Zinc  powder  1.47 

1.60 

Zinc  powder  2.16 

2.00 
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Table  6.  Comparison  of  porosity  to  strength 


M205  container 

Lory  "soft" 

EFMC 

Lory  "hard 

*5 

Porosity*  (cm /g) 

0.586 

0.474 

0.218 

Density*  (g/cm^) 

0.8737 

0.9553 

1.268 

Compression  (lb) 

1.85 

5.40 

4.00 

Hardness  (durometer ) 

35 

70 

55 

*  Calculated  from  AMINCO  porosimetry  data. 


/ 
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Table  7. 


Summary  of  AMINCO  density  data 


Lory  "soft 


3 

Penetrometer  volume  (cm  ) 

5.6009 

Weight  penetrometer , 
sample  and  mercury  (g) 

142.5838 

Weight  of  penetrometer 
and  sample  (g) 

68.7238 

Weight  of  mercury  (g) 

73.8600 

Volume  of  mercury  at 

26°C  (cm3) 

5.4584 

Volume  of  sample  plus 
pores  (cmJ) 

0.1425 

Sample  weight  (g) 

0.1245 

o 

Bulk  density  (g/cmJ) 

0.8737 

Mercury  penetration  at 
60,000  psi  (cm3) 

0.074 

Volume  of  sample  - 
pore  volume  (cnr) 

0.0685 

3 

True  density  (g/cm  ) 

1.82 

M205  container  assembly 


EFMC 

Lory  "hard" 

Lory  "hard" 
(rerun) 

5.6009 

5.6009 

5.6009 

142.4928 

142.3437 

139.5765 

68.7676 

67.9147 

68.1582 

73.7252 

74.4290 

71.4183 

5 . 4464 

5.4994 

5.2760 

0.1545 

0.1015 

0.3249 

0.1476 

0.1287 

0.4271 

0.9553 

1.268 

1.315 

0.071 

0.029 

0.074 

0.0835 

0.0725 

0.2509 

1.77 

1.79 

1.70 
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Table  8-  Complimentary  pore  analysis  by  Porous  Materials  Inc.* 


Pressure 

(psi) 


Cumulative  penetration  volume 
(cur  / g) 


0.91 

0.0072 

1.68 

0.0216 

3.58 

0.0435 

6.22 

0.0664 

9.40 

0.0898 

12.30 

0.1120 

15.00 

0.1301 

18.13 

0.1607 

20.16 

0.1900 

23.06 

0.2295 

27.15 

0.2751 

31.56 

0.3145 

37.77 

0.3507 

50.99 

0.3819 

72.62 

0.4055 

155.55 

0.4287 

399.48 

0.4396 

599 

0.4428 

999 

0.4475 

1499 

0.4507 

3000 

0.4514 

5000 

0.4514 

7500 

0.4539 

*  Sample  =  EFMC  M205  container 

Porosimetry  sample  weight  =  0.4200  g 
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Table  9.  Comparison  of  porosityato  back  pressure  and  compression  data 
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Calculated  from  mercury  intrusion  data  (equation  3). 


Figure  1.  Amsler  densitometer  no.  9/601 
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Figure  2.  Amsler  densitometer  (disassembled) 
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Figure  3.  Amsler  densitometer  (close-up  showing  calibrations) 


(A)  Hand  screw 

(B)  Yoke 

(C)  Upper  closure 

(D)  Glass  pressure  tube 

(E)  Calibrated  apillary,  0.2  ml  capacity,  0.002  ml  intervals 

(F)  Lower  closure 

(G)  Glass  joint,  19/22  standard  taper 

(H)  Threaded  port  for  connection  with  pressure  sources,  gages,  and  vent. 


Figure  4. 


Diagram  of  prototype  porosimeter  and  penetrometer 
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APPENDIX  A 

AMINCO  PORE  SIZE  DISTRIBUTION  CURVES 
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figure  A  1  •  Sample  M205  container  assembly  "Lory  soft"  (paper  molding  process) 
porosimeter  sample  weight  0.1245  g 


{CONTACT  ANGLE  -  1W°) 
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A  2 .  Sample  M205  container  assembly  EFMC"  (pulp  molding  process) 
porosimeter  sample  weight  0.1476  g 


EQUIVALENT  PORE  DIAMETER  (MICRONS)  -  17S/PSI  (CONTACT  am  OLE  -  i 30°) 


3L 


Figure  A-3.  Sample  M205  container  assembly  "Lory  hard"  (paper  molding  process) 
porosiraeter  sample  weight  0.1287  g 


EQUIVALENT  PORE  DIAMETER  (MICRONS)  =*  17B/PSI 
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Figure  A-4.  Sample  M205  container  assembly  ’’Lory  soft”  (paper  molding  process) 
porosimeter  sample  weight  (rerun)  0.4271  g 


APPENDIX  B 


MICROMERITICS  PORE  SIZE  DISTRIBUTION  CURVE 
DENSITY  DETERMINATION  BY  MERCURY  POROSIMETRY 


DENSITY  DETERMINATION  BY  MERCURY  POROSIMETRY 

sample  ARRG&Tnrn-  PjjcjELZ±llb£L  DATE  L '  h3/p! 

i  /  - — .  *  ' 


A.  Calibration  of  penetrometer  volume:  -fk'33C) 

1.  Weight  of  penetrometer  filled  with  mercury  .  g 

2.  Weight  of  sealed,  empty  penetrometer  .  g 

3.  Weight  of  mercury  (1  -  2)* . g 

Room  temperature  °C;  Density  of  mercury**  13 . 5 _  g/cc 

4.  Volume  of  penetrometer  (3  t  density  of  mercury) . (p ,  2  9  cc 


B.  Bulk  density  calculation: 

5.  Weight  of  sample  (7-2) . Q ,  5~3_  5  g 

6.  Weight  of  penetrometer,  sample  &  mercury . /  V  H  9 1  3  g 

7.  Weight  of  penetrometer  &  sample . -J  3 . 5>  3  3  g 

8.  Weight  of  mercury  (6-7)  . .  rh  .3  /  g 

Room  temperature  °C;  Density  of  mercury**  13 .53 3  g/cc 

9.  Volume  of  mercury  (8  v  density  of  mercury)  33  ' r  cc 

10.  Volume  of  sample  (4-9) . 0  ,  (o  ?  V  cc 

11.  Bulk  volume  of  sample  (10  ^5) . A  C  3 _ cc/g  * 

12.  Bulk  density  of  sample  (reciprocal  of  11) . 0-  9  /?.  g/cc 


C.  Apparent  density  calculation: 

13.  Pore  volume,  mercury  displaced  in  penetrometer  stem  .  .  .  Q,  3  33 5  cc 


at  a  maximum  pressure  of  ....  . . 33  OOP  psia 

14.  Volume  of  sample,  less  pore  volume  (10  -  13) .  Q,  3 (33^  cc 

15.  Specific  volume  of  sample  (14  *5*  5)  .  . .  0 .  l cc/g 

16.  Apparent  density  of  sample  (reciprocal  of  15) .  /,  (pE / fy  g/cc 


*N0TE:  E-umbers  in  parentheses  indicate  quantity  entered  in  the  blank  of  the  line 
designated  by  the  number . 


°C  g/cc  DENSITY  OF  MERCURY** 


18.0  - 

13.5512 

23.2 

- 

13.5384 

25.2  -  13.5335 

27.2  -  13.5286 

19.0  - 

13.5487 

23.4 

- 

13.5379 

25.4  -  13.5330 

27.4  -  13.5281 

20.0  - 

13.5462 

23.6 

- 

13.5374 

25.6  -  13.5325 

27.6  -  13.5276 

21.0  - 

13.5438 

23.8 

- 

13.5369 

25.8  -  13.5320 

27.8  -  13.5271 

22.0  - 

13.5413 

24.0 

- 

13.5364 

26.0  -  13.5315 

28.0  -  13.5266 

22.2  - 

13.5408 

24.2 

- 

13.5359 

26.2  -  13.5310 

29.0  -  13.5242 

22.4  - 

13.5403 

24.4 

- 

13.5354 

26.4  -  13.5305 

30.0  -  13.5217 

22.6  - 

13.5399  . 

24.6 

- 

13.5350 

26.6  -  13.5301 

31.0  -  13.5193 

22.8  - 

13.5394 

24.8 

- 

13.5345 

26.8  -  13.5296 

32.0  -  13.5168 

23.0  - 

13.5389 

25.0 

- 

13.5340 

27.0  -  13.5291 

33.0  -  13.5144 

comments  -.Sftm'pie 

(a)  As 

T£T>  XODfJ  7o 

y  /Ljryi 

Cojfk  Qi -  idt  Tl  f  rM.  JEiTm  VJ  ft  s  J2i£21kfS££L]l 


*CC(P  =  cm^ 

Imi  micromeritics* 
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Microraeritics  Instrument  Corporation  % 
5680  Goshen  Springs  Road 
Norcross,  Georgia  30093 
(404)  448-8282 

Porous  Materials,  Inc. 

Cornell  Industry  Research  Park 
Building  4 
Ithaca,  NY  14850 
(607)  257-4267 

Quantachrome  Corporation 
6  Aerial  Way 
Syosset,  NY  11791 
(516)  935-2240 

Super  Pressure,  Inc. 

(Formerly  American  Instrument  Company) 
8030  Georgia  Avenue 
Silver  Springs,  MD  20910 
(301)  589-1727 
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